
口腔拭子 DNA 提取试剂盒说明书

（手动磁珠法）

一、产品用途

本试剂盒广泛应用于多种口腔拭子的核酸提取，获得的 DNA 纯度高，可

直接用于 PCR、酶切、杂交等分子生物学实验。

二、产品规格

本产品适用于 100 人份样品使用

序号 产品组成 规格 用途

1 溶液 A 100ml 裂解

2 溶液 B 100ml 清洗

3 溶液 C 100ml 清洗

4 溶液 D 10ml 洗脱

5 蛋白酶 K 3 ml 除蛋白

6 磁珠液 3 ml 吸附

三、储存条件

该试剂盒置于室温（15-25℃）干燥条件下，可保存 12 个月，更长时间的

保存可置于 2-8℃。2-8℃保存条件下，若溶液产生沉淀，使用前应将试剂盒内

的溶液在室温放置一段时间，必要时可在 37℃水浴中预热 10 min，以溶解沉淀。



四、操作步骤

1. 取 100-150μL 口腔拭子样品液，加入 2mL 圆底离心管中;

2. 向离心管中加入溶液 A，补齐至 600μL；

3. 加入 20μL 蛋白酶 K，充分混匀;

4. 将离心管置于恒温金属浴中，70℃，20min 条件下充分裂解消化样本，消

化过程中 10 分钟摇匀一次；

5. 温育结束后将离心管中液体漩涡震荡 1min；

6. 加入等体积的异丙醇，振荡混匀（如果需要去除 RNA，加入 4μLRNase A 室

温静置 15min）；

7. 加入 20μL 经过摇匀的磁珠液，振荡混匀，上下振荡 2min;

8. 用磁棒套将磁珠转移到 600μL 溶液 B 中，上下振荡 2min；

9. 用磁棒套将磁珠转移到 600μL 溶液 C 中，上下振荡 2min；

10. 用磁棒套将磁珠转移到 80μL 溶液 D 中，上下振荡 2min；

11. 移去磁珠得到样品液备用。

五、注意事项：

1. 样品应避免反复冻融，否则会导致提取的 DNA 片段较小且提取量也下降；

2. 清洗液要密封保存，避免挥发。


